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door fysiotherapeuten,
ingezet bij
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Verbindingsclips

Productpresentatie
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worden beïnvloed en onjuiste metingen produceren door de patches .
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De patches dienen onder en boven 

Voorbereiding van de huid - knip 
of scheer overtollig haar weg bij de 
pijnlijke plek. Was de plek met zeep 
en water en maak deze goed droog.
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Rugpijn:
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UL260-1 “Medical Electrical Equipment, Part I”;
General Requirements for Safety.
CSN/CSA C22.2 No 601.1.1-M90, “Medical Electrical Equipment,
Part I”; General Requirements for Safety.
EN60601-1 “Medical Electrical Equipment, Part I”;
General Requirements for Safety.
CENELEC EN 60601-2-10 “Medical Electrical Equipment, Part 2-10”;
Particular Requirements for Safety of Stimulators.
EN 60601-1-2 Electromagnetic emissions and immunity.
Requirements for medical electrical equipment.
Adverse Reactions

In uitzonderlijke gevallen kan huidirritatie voorkomen op
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